附件1 高端CT
	设备名称
	数量
	技术要求

	高端CT
	1台
	1.设备需为国内或国外知名品牌、有较高市场占有率，性能稳定。
2.CT探测器为256排及以上或者为双探测器及球管系统或者双层光谱探测器等。
3.能够实现不受心率等条件影响完成高质量心血管系统成像，对微小病变有较高检测能力。
4.CT图像的时间及空间分辨率、CT转速、机架孔径均达到国际主流高端CT水平。
5.能够实现快速、高质量全身血管成像并配备相应后处理工作站。
6.能够实现能量相关成像及并配备后处理系统。
[bookmark: _GoBack]7.有较为智能化后处理系统。
8.能够在低剂量扫描条件下得到高质量图像。
9.配套有肺结节、肋骨、冠脉血管、头颈部血管及颅脑灌注等AI智能辅助诊断软件系统，且该系统为目前国内主流使用、有较高的市场占有率及认可度，能满足临床诊断需求。
10.维修24 小时响应，基础维修时间不能过长。




附件2、市场调查情况及报价承诺函
	市场调查情况及报价承诺函

	1、设备名称
	 

	2、设备品牌及型号
	 

	3、设备标准配置及价格
	 

	4、设备可选配置及价格
	 

	5、功能及主要技术参数
	 

	6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目
	 

	6.1、耗材是否开放及使用寿命
	 

	6.2、耗材名称及价格
	 

	6.3、耗材每人使用情况
	 

	7、保修期结束后购买保修价格给出
	 

	7.1、设备全部保修价格
	 

	7.2、设备技术保修价格
	 

	8、设备常用配件及价格
	 

	9、设备对场地是否有要求
	 

	10、设备到货时间
	 

	11、设备培训及学术支持
	 

	12、设备保修期限
	 

	13、设备分项报价及总价
	 

	14、参与调研单位全称
	 

	15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品
	 

	16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品
	

	15、代理人签字：        代理人联系方式：                     
	 

	16、公司法人姓名：       法人联系方式：
	


  
	市场调查登记表

	序号
	公司名称
	生产厂家
	联系人
	电话
	设备型号
	设备报价（万元）
	保修期（年）
	配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



